
 
ن ا م در نت  و ا ن مع تهرا علوم پزشکی  ه  نشگا  دا

  4008Bمدل FRESENIUS ماشین همودیالیز 

 ٍراٌُوای استفاد: 

 
 . را فطار دُیذ I/Oکلیذ ًطاًگر  .1

لْلَ هکص قرهس . )قرار دُیذ( یا هحلْل)لْلَ ساکطي اسیذ یا استات را در ظرف کٌستاًترٍ .2
 (رًگ

 . چطوک زى را فطار دُیذ Testکلیذ  .3

 :اگر از هحلْل بی کربٌات استفادٍ هی ًواییذ .4

را  Interlockرا برای باز ضذى صفحَ فطار دُیذ ّ صفحَ  Interlockکلیذ بالای صفحَ  -
 . درجَ بچرخاًیذ 180

 . را باز ًواییذ  Bibagّرقَ ًازک رّی  بستَ  -

 .قرار دُیذ Interlockرا رّی صفحَ  Bibagبستَ  -

هتصل  Bibagرا ُوسهاى بَ طرف داخل فطار دُیذ تا بستَ  Interlockدّ طرف صفحَ  -
 .گردد

 

 عولکرد تست اصلی: 

 : Test In Progressًوایص هراحل تست 
Check statues leDs 

All UF – Display OFF 

CHECK UF for 8888 
 : تستِا ضاهل

By Pass- opt detector- Blood System- Air Detector- temperature- POS- 

Pressure 

 . ًوایاى هی ضْد T1 Test Passedچٌاًچَ دستگاٍ هطکل ًذاضتَ باضذ 
 Preparationضذٍ باضذ  Primeچٌاًچَ دستگاٍ در ٌُگام تست . هی باضذ Primeدستگاٍ آهادٍ 

 . ًوایص دادٍ هی ضْد
 در اًتِای ًطاًگر تست خاهْش 

 ًطاًگر پراین چطوک زى
 چطوک زى Dialysis startًطاًگر 
 چطوک زى Alarm tone muteًطاًگر 

 ُوراٍ با سیگٌال صْتی
 . صذا بعذ از چٌذ ثاًیَ بَ طْر اتْهات قطع هی ضْد

 

 

 

 

 

 

 



 
ن ا م در نت  و ا ن مع تهرا علوم پزشکی  ه  نشگا  دا

 هراحل جذاسازی: 

 . راتخلیَ ًواییذ Bibagدستگاٍ  8در اًتِای دیالیس برًاهَ  .1

2. Bibag را در هحل خْد قرار دُیذ . 

 (کٌستاًترت. )لْلَ ساکطي را در هحفظَ خْد قرار دُیذ .3

 .در اًتِا از برًاهَ ُای ضستطْ استفادٍ ًواییذ .4

 

Prog1: rinse     ضستطْ با آب 
   Prog2: hot rinsingضستطْ با آب گرم 

    disinfection :ضستطْ با هحلْل ضذعفًْی کٌٌذٍ

 

 

 

 .جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید
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